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@ Aguasonic® 100 Ultrasound Transmission Gel
Aguasonic CLEAR® Ultrasound Gel
SCAN® Ultrasound Gel
Instructions for Use:

Description

Aguasonic 100 Ultrasound Transmission Gel, Aguasonic Clear Ultrasound Gel
and SCAN Ultrasound Gel (Parker Laboratories Ultrasound Gel) are non-sterile,
water-soluble and non-staining gels intended for external use only and are
used with all commercially available ultrasound devices.

Indications for Use

Parker Laboratories Ultrasound Gel can be used on intact, unbroken skin and
on all patients in facilities where cross contamination is of minimal concern.
Discard empty dispenser after use.

Refill containers and refillable dispensers (product numbers 01-50, 03-50, 03-54,
11-28 and 11-28s) are for use on low-risk patients and procedures in non-acute
care facilities. Follow the enclosed directions for use or your facility'’s protocol,
if it is different.

Contraindications

Parker Laboratories Ultrasound Gel, in multi-use packaging, is for external use

only and should not be used in:

= Any invasive procedures in which a device is passed through the tissue, e.g.
needle aspiration,needle localization, tissue biopsy, or other surgical procedures.

« Any procedure on or near broken skin, such as fresh surgical site or an open wound.

= Patients with an immunodeficiency or on immunosuppressive therapy.

= Any neonates or critically ill pediatric patients.

+» Mucous membranes.

« Critically ill patients or patients in contact-, airborne- or
droplet-transmission-based precautions.

Storage Conditions
Store in a cool dry place. Store away from direct sunlight.

Warnings and Precautions

Discard product if package is damaged or evidence of contamination is present.
Do not use on patients with a known sensitivity to parabens.

To avoid contamination, tips of containers should not come into contact with
patient, staff or instruments.

Apply Parker Laboratories Ultrasound Gel to transducer surface, and not
directly on to the patient.

Directions for Refilling Dispenser Bottles

Consult your facility policy before refilling from bulk container.

For refilling dispenser bottles, wipe the bottleneck and dispenser tip with
isopropyl alcohol or a hospital-grade disinfectant, such as Protex™ Disinfectant
Wipes, just prior to filling.

Reusable containers should be washed in hot soapy water, rinsed and
thoroughly dried before being refilled.

Isopropyl alcohol or a hospital-grade disinfectant, such as Protex Disinfectant
Wipes, can be used to clean dispenser bottles.

Only refill product into corresponding labeled dispenser, and mark it with

lot number.

Reusable bottles should be marked with the date filled and then discarded
after one month.

Cracked or damaged bottles should be discarded immediately.

Reusable bottles should pot be topped off. Contents should be consumed,
or remaining gel should be disposed prior to refilling.



@ Gel para transmisién de ultrasonidos aquawnll:‘ 100
Gel para ultrasonidos Aquasonic CLEAR®
Gel para ultrasonidos SCAN™

Instrucciones de uso
El gel para transmision de ultrasonidos Ilc100.elgel£rauh'&mldos£\qmmlc
% y &l gel para ultrasonidos SCAN (gel para ultrasonidos

esbéries, sclubles en uayqu.nsnomamtun adopu'aell.m
ys&usﬂnmbdmaghpodﬂvaa mum

El gel para ultrasonido de Parker Laboratories se puede usar sobre |a piel intacta, sin
handus.ymbdualuspudsmas instalaciones donde la contaminacion cruzada sea

Los contenedones de los di rellenables de 01-50,
S0 O e 28y T 2he) estin mpem o Uikt o pacianlas da oy Hoago
y proced en mdadndelasdudnoag.:dos&g las instrucciones
acHuntaspu'a su uso o &l pratocolo de su ceniro, si éste es diferente

Contraindicaciones
El ultrasonidos de Parker Laboratories, incluido en un paquete multiusos, esta
T
en los que un se pase a p.
mwmm;agthmdewww de lejido o cualquier
Pruosdhiutmnnbmomdepdomfﬂrﬂmﬂesmmlmdehpﬂdemﬂhm
dmashaynhmdoacabamm uinirgico recientemente o una herida ablerta,
+ Pacientes con inmunodeficiencia o sometidos a terapia
.;mmmammmm te enfermos.
.Pmmmerleenmo que observen precauciones frente a
nfeadmuspum&mumtll‘;‘ﬁomm.

Condiciones de almacenamiento
Almacenar en un lugar seco, fresco y alejado de la luz solar directa.

Desechar el : si el paquete esti dafado o esta presente una evidencia
o una
contaminacian,

de

No usar en les con sensibilidad conocida a los parabenos.

Para evitar la contaminacién, las punlas de los contenedores no deben entrar en
contacio con los pacientes, el personal o los instrumentos.

Aplicar el gel para ultrasonidos de Parker Laboratories a la superficie del transducior
y no te sobre el paciente,

Indicaciones rellenar las botellas del dispensador

gmsulhh lmiﬁnadasugrgomderdhrwmmn |
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desinfectante hospitalanio, como desinfectantes por
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Los contenedores reutil dshe&‘ arse con agua jabonosa caliente, enjuagarse
secarse concienzudamente redenarios.

abol'd lo 0 un desinfectante de grado rnsplﬂu'hmlsshdﬂm
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El contenido debe o el gel restante debe antes del rellenado.

m Aquasonic® 100 Ultraschalllransmissionsgel
Aquasonic CLEAR® Ultraschallgel
SCAN® Ultraschaligel
Gebrauchsanweisung:
Beschreibun

uasonic 10& Ultraschalliransmissionsgel, Aquasonic Clear Ultraschaligel und SCAN
UI aachul al (Parker Laboratories Ultraschallgele) sind unsterile, wasserlésliche
und rbende Gele, die ausschlieflich flr die duRerliche Anwendung bestimmt
sind und mit allen handelsiblichen Ultraschallgeréten verwendet werden kénnen.

Anwendungsbereiche

Parker Laboratories Ultraschallgel kann auf intakter, unbeschédigter Haut und flr
alle Patienten in Einrichtungen verwendel werden, in denen eine kontamination
von geringem Belang ist. Den leeren Spender nach Gebrauch entsorgen.

MNachflllbehiéiter und nachfillbare Spender (Produktnummern 01-50, 03-50,
03-54, 11-28 und 11-28s) sind zur Verwendung an Patienten mit niedrigem
Risiko und zur Anwendung auf Stationen fiir nicht akute Falle bestimmt.
Befolgen Sie die bai eﬁ..llg1 Gebrauchsanweisungen oder das Protokoll
Ihrer Einrichtung, falls sich diese unterscheiden.

Kontraindikationen

Parker Laboratories Ultraschallgel in einer Mehrfachverwendungsverpackung ist

ausschlieflich fiir die duBerliche Anwendung bestimmt und soll bel folgenden

N‘lwendun%en nicht verwendet werden:

« Invasive Verfahren, bei denen ein Gerét durch das Gewebe eingefiihrt wird,
zB seratlon Nadellokalisation, Gewebebiopsie oder andere
uhlrurglsuhe rfahren,

« Verfahren auf oder in der Ndhe von beschidigter Haut, wie z.B. einer frischen
Operationsnaht oder einer offenen Wunde

« Patienten mit einer Immunschwéache oder Patienten, die eine immunsuppressive
Therapie erhalten,

. glg#gfbmme oder Kinder in kritischem gesundheitlichem Zustand.

« Schwer kranke Patienten oder Patienten, bei denen Vorsichtsmafinahmen zur
Vermeidung von Kontakt-, Luft- oder Trépfchenlbertragung angewendet werden,

erun |b|dlnnlgungln
I( I und Irocken lagern. Lichlgeschiitzt lagern.

Warnungen und VorsichtsmaBnahmen
Entso en Sls das Produkt, falls die Vsrpacltung beschidigt ist oder.

en einer Kontamination vorliegen
Nlchl an Patienten mil einer bekannten Ernpfhdllchkeh‘. auf Parabene verwenden
Um eine Kontamination zu vermeiden, di ia Spitzen der Behdler nicht mit

atienten, Personal oder Instrumenten in Kontakt kommen.

Parker Laboratories Ultraschallgel auf den Ultraschallkopf geben, und nicht direkt
auf den Patienten.

Anweisungen zum Nachfiillen der Spenderflaschen
Lesen Sie die Vorschriften Ihrer Einrichtung, bevor Sie aus einem
Massenbehaller nachfiillen.
Zum Nachfillen von Spenderflaschen wischen Sie den Flaschenhals und die
Spitze des Spenders kurz vor dem Nachflllen mit Isopro yldkohol oder einem
krankenhaustauglichen Desinfektionsmittel, wie z.B.
Desinfektionstiichern, ab.

Wiederverwendbare Behilter miissen in heiftlem Seifenwasser gewaschen,
El“ Gt und rﬁmndlhch etrocknet werden, bevor sie wieder nachgefullt werden,

%pe nen mit Isaprepﬂalkohd oder einem krankenhaustauglichen

Desinfektionsmittel, wie z.B. Prolex
Desinfektionstiichem, gereinigt werden
Fiillen Sie das Produk( nur in den entsprechend elikeltierten Spender nach
und kennzeichnen Sie ihn mit der Chargennummer.

lederverwendbare Flaschen rrlusaen mil dem Nachfilldatum gekennzeichnet
und nach einem Monat enisol

Rissige oder beschadigte Flasl?:hen sind sofort zu snlwfg
Noch nicht leere wiederverwendbare Flaschen di J:'|;||¢;‘I:El Ilweiﬂsn Der Inhalt
muss vverbraud'lt werden oder das (brige Gel vor en entsorgl werden.



m Gel pour échographie Aquasonic® 100
Gel pour échographie Aguasonic CLEAR®
Gel pour échographie SCAN®

Mode d’emploi :

Description

Le gel Sn‘ur échographie Aguasanic 100, le gel pour échographie Aquasonic Clear

et le gel pour échographie SCAN . Les gels (Gels pour échographie Parker Laboratories)
sont non stériles, hydrosolubles et ne laissent pas de traces. Destings & un usage
externe uniquement et compatibles avec toutes les sondes échographiques
disponibles sur le marché.

Conseils d'utilisation

Le gel pour échographie Parker Laboratories peut &tre utilisé sur des peaux nettes
el saines et sur nimporte guel patient dans un établissement présentant des
risques minimes de contamination croisée. Jeter l'emballage vide aprés usage.

Les emballages rechargeables (numéros de produit 01-50, 03-50, 03-54, 11-28
et 11-28s) sont pour un usage sur des patients présentant un faible risque et lors
d'examens hors établissements spécialisés. Suivre le mode d'emploi ou le
protocole de I'établissement s'il est différent.

Contre-indications

Le gel pour échographie Parker Laboratories, présenté en emballage réutilisable, est
destiné & une utilisation exteme uniquement et ne doit pas étre utilisé dans les cas suivants :
« Toute procédure invasive impliguant le passage d'un dispositif & travers le tissu, par
exemple : ponction & I'aiguille, localisation & I'aiguille, biopsie de tissu ou autre
intervention chirurgicale.

Toute procédure & proximité ou sur une peau abimée, par exemple suite 4 une
opération chirurgicale ou une blessure ouverte.

Les patients atteints d'immunodéficience ou sous traitement immunosuppresseur.
Les nouveaux-nés ou les patients pédiatriqgues gravement malades.

Les membranes mugueuses.

Les patients gravement malades ou faisant I'nb]\el de précautions spécifiques

liées & une contamination par contact ou par voie respiratoire.

Conditions de stockage
Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver a l'abri de la lumiére directe du soleil.

Avertissements et précautions
Jeter le produit si l'emballage est endommagé ou présente des signes de contamination.
MNe pas utiliser chez les patients sensibles aux parabens.
Afin d'éviter toute contamination, les embouts des emballages ne doivent pas entrer
en contact avec le patient, le personnel ou les instruments.

pliquer le gel pour échographie Parker Laboratories sur la surface de la sonde
el non directement sur le patient.

Instructions pour le remplissage des flacons distributeurs

Consulter le reglement de votre etablisserment avant de remplir les flacons a partir

d'une recharge.

Pour remplir les flacons rechargeables, essuyer le goulot et I'embout de distribution

avec de l'alcool isopropylique ou un désinfectant de qualité hospitaligre, tel que les

lingettes désinfectantes Protex™, juste avant le remplissage.

Les emballages réutilisables doivent &tre lavés & I'eau chaude savonneuse, rincés et

soigneusement séches avant tout remplissage.

Il est possible d'utiliser de l'alcool isopropylique ou un désinfectant de qualité

hospitaliére, tel que les lingettes désinfectantes Protex pour nettoyer les

flacons distributeurs.

Me remplir que les flacons étiquetés correspondants, puis les identifer avec le

numéro de lot.

Iaes flacons réutilisables doivent porter la date de remplissage et &tre jetés au bout
"'un mois.

Les flacons fendus ou endommagés doivent étre jetés immédiatement.

Les flacons réutilisables ne doivent pas étre complétés. Le contenu doit étre utilisé

ou le gel restant doit &tre jeté avant tout remplissage.

o Gel per la trasmissione di ultrasuoni Aguasonic® 100
Gel per ultrasuoni Aguasonic CLEAR®
Gel per ultrasuoni SCAN®

Istruzioni per I'uso:

Descrizione

Il gel per la trasmissione di ultrasuoni Aguasonic 100, il gel per ultrasuoni
Aguasonic Clear e il gel per ultrasuoni SCAN | Gel (&f per ultrasuoni Parker
Laboratories) sono gel non sterili, solubili in acqua e che non macchiano, ideati
solo per I'uso esterno e vengono utilizzati con tutti | dispositivi a ultrasuoni
disponibili in commercio.

Indicazioni per 'uso . ) .

Il gel per ultrasuoni Parker Laboratories pud essere utilizzato sulla pelle intatta
e integra e su tutti i pazienti nelle strutture in cui il Aschio di contaminazione
incrociata & minimo. Smaltire I'erogatore vuoto dopo l'uso.

| contenitori di ricarica e gli erogatori ricaricabili {codici prodotto 01-50, 03-50
03-54, 11-28 e 11-28s) devono essere usali sui pazienli a basso rischio e nelle
rocedure eseguite nelle strutture di cura non acuta. Seguire le istruzioni per

'uso accluse o il protocollo della propria struttura, nel caso sia diverso.

Controindicazioni . . _

Il gel per ultrasuoni Parker Laboratories, nella confezione multi-uso, &
esclusivamente per uso esterno e non deve essere utilizzato nei seguenti casi:
Qualungue procedura invasiva che preveda il passaggio di un dispositivo
attraverso i tessuli, ad esempio I'aspirazione medianie ago, la localizzazione
con ago, la biopsia tissutale o altre procedure chirurgiche.

Qualungue procedura su pelle non integra o in prossimita di essa, come

una ferita aperta o un sito chirurgico recente.

Pazienti con immunodeficienza o che si sottopongono a una terapia
immunosoppressiva. _ _

Meonati o pazienti in etd pediatrica affetti da patologie critiche.

Membrane mucose.

Pazienti affetti da patologie critiche oppure pazienti sottoposti a precauzioni
relative alla trasmissione di agenti patogeni per contatto, in sospensione
nell'aria oppure contenuti in liquidi.

Condizioni di conservazione
re in un luogo fresco e asciutto. Conservare lontano dalla luce solare diretta.

Avvertenze e precauzioni

Smaltire il prodotto se la confezione & danneggiata oppure nel caso di evidente
contaminazione del prodotto.

MNon utilizzare sui pazienti con nota sensibilita ai parabeni.

Per evitare la contaminazione, le punte dei contenitori non devono entrare in
contatto con il paziente, con il personale o con gli strumenti.

Applicare il gel Parker Laboratories sulla superficie del trasduttore e non
direttamente sul paziente.

Istruzioni per la ricarica dei flaconi erogatori .

Consultare la procedura applicata nella propria struttura prima di eseguire il
riempimento dal contenitore di ricarica.

Per eseguire la ricarica dei flaconi erogatori, pulire il collo di bottiglia e la punta
dell'erogatore con alcool |snpm|§ulllm oppure con un disinfettante per uso ospedaliero,
come I salviette disinfettanti Protex™, appena prima del riempimento.

| contenitori riutilizzabili devono essere lavati in acqua calda e sapone, sciacquati
e asciugati con cura prima che siano riempiti nuovamente.

Per pulire i flaconi erogatori, & possibile usare alcool isopropilico oppure un
disinfettante per uso ospedaliero, come le salviette disinfettanti Protex™.
Riempire con il prodotto solo I'em?awre con l'etichetta corrispondente e
contrassegnarla con un numero di lotto.

| flaconi rivtilizzabili devono essere contrassegnati con la data di riempimento

& quindi smaltiti dopo un mese. ) .

I flaconi fessurati o danneggiati devono essere smaltiti immediatamente.

I flaconi riutilizzabili pon devono essere riempiti fino all'orlo. Il contenuto deve
essere consumato e, nel caso rimanga parte del prodotto inutilizzato, esso deve
essere smaltito prima del nuovo riempimento.



ﬂ Gel condutor para ultra-sons Aquasonic® 100
Gel para ultra-sons Aquasonic CLEAR®
Gel para ultra-sons SCAN®

Instrugbes de utilizagio:

Descrigio

O gel condutor para ultra-sons ic 100, o gel para ulra-sons Aquasonic Clear
e o gel para ultra-sons SCAN [ para ultra-sons da Parker Laboratories) séo géis
néo estéreis, sol(veis em agua e que ndo mancham, destinados a utilizagéo extema
apenas e ulilizados com 0s aparelhos de ulira-sons disponiveis no mercado.

Indicagbes de util

O gel para ultra-sons da Parker Laboratories pode ser utilizado em pele intacta e
sem lesbes, bem como em lodos os pacientes internados relativamente aos quals
exista uma prencn.lpav;!u minima com a contaminagdo cruzada. Eliminar o doseador
vazio apos a utilizagio.

is (produtos com a referéncia 01-50,

Os e doseadores descartdvel
03.50‘ 3-54. 11 Bai1~2&s)duﬂnam-uasuuliizadmam pacientes de baixo

risco @ em procedimentos de instituicbes de cuidados ndo . Seguir as
instrugbes de ulilizagio fornecidas ou o protocolo da instituigdo, caso ndo coincida.
Contra-indicage:

O gel para ultra-sons da Parker Laboratories em embalagem multiusos destina-se
a utilizagio externa apenas e ndo deve ser ulilizado em:
CI procedimento invasivo em que ocorra a de um dispositivo pelo

passagem
Fﬂ. Iha, local ulha, de tecido
mnt asplmpéopnragu a, izacdo por ag biopsia

. Clualquerpmdmnbem eoomlasbaswpmmdmsmo por
exemplo, um local recém-operado ou uma ferida
« Pacientes com deficiéncia imunitaria ou submetidos a imunossupressora.
« Recém-nascidos ou pacientes pediatricos em estado critico.
. Mernhranas MUCOSASs.
em estado critico ou sujeitos a precaugdes de transmissfo por contacto,
am'mhhca ou por gotejamento,

Condigbes de conservagio
Conservar num local fresco e seco. Conservar afaslado da luz solar direcla.

Avisos e precaugdes

Eliminar o Fmduln se a embalagem estiver danificada ou se existir evidéncia
de contaminagio.

Né&o utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida a parabenos.

De forma a evilar a contaminacio, as pontas dos recipientes no devero
enfrar em contacto com o paciente, o pessoal médico ou os instrumentos.
Aplicar o gel para ultra-sons da Parker Laboratories na superficie do transdutor
@ ndo directamente no paciente.

Inmiﬂ'a uiiﬁmmom&w

a partir de um recipiente a granel,

ar os frascos doseadores, limpar o gargalo e a p-ortadndouudnrcorn
chol Isopropilico ou um desinfectante hospitalar aprovado, como as loalhitas
desinfectantes Prolex ™, imediatamente antes de encher.
Os recipientes reutilizéveis devem ser lavados em Agua quente com detergente,
enxaguados e devidamente secos antes de serem recarregados
Pode utilizar-se alcool isopropilico ou um desinfectante hoapﬂalar aprovado, como
as toalhitas desinfectantes Prolex, para limpar os frascos doseadores.

ar o produto apenas no doseador com o rdtulo mspnndmh e

identif com o nimero do lote.
Os frascos reutilizdveis devem ser identificados com a data de enchimento
e eliminados apos um més.
Os com rachas ou danificados devem ser eliminados imediatamente.
O conteddo do frascos reutilizédveis ndo deve ser complementado. O conteddo deve
ser consumido ou o gel restante eliminado antes de recamegar.

m Aquasonic® 100 Ultralydsgel til transmission
Agquasonic CLI Ultralydsgel
SCAN® Ultralydsg

Brugsanvisning:

Beskrivelse

uasonic 100 Ultral dsgel til transmission, Aquasonic Clear Ultralydsgel og
S Ultralydsgel arller Laboratories Ultralydsgel) er usterile, vandcplasellge
og Ikke-farvende geler, der udelukkende er beregnet lil ekstern brug og kal
anvendes sammen med alle kommercielt tilgaengelige ultralydsenheder.

Brugsindikationer

Parker Laboratories Ultralydsgel kan anvendes pa intakt, ubrudt hud og péa alle
patienter i klinikker, hvor krydskontaminering er af minimal bekymring. Bortskaf
den tomme dispenser efter brug.

Gennpf)ﬂdellge beholdere og dispensere (produktnummer 01-50, 03-50, 03-54,
11-28 8s) er beregnel til brug til patienter med lav risiko samt procedurer
udfart pa ikke-akutte bahandlingsl(llnlltkar Folg den medfelgende brugsanvisning
eller din kliniks protokel, hvis denne adskiller sig fra anvisningeme.

Kontraindikationer
Parker Laboratories Ultralydsgel | multianvendelig emballage er kun til ekstern
brug og ber ikke anvendes til:

Enhver invasiv procedure, der omfatter gennemtrazngning af vaev, f.eks. aspiration
eller lokalisering af kang‘la vaevsbiopsi eller andre kirurgiske procedurer.

Enhver ure pa eller | neerheden af brudt hud, sdsom nyt operationssar
eller et abent séar.

Patienter med en immunsvaekkelse eller | immunsupprimerende behandling.

Alle nyfadte eller kritisk syge peadialriske patienter.

Slimhinder. ; o

Kritisk syge patienter eller patienter underlagt forholdsregler for kontakt-,

luft- eleﬁnndnren srrlme?u * “

:ﬂblﬂﬂng:b.tlngnlw
| opbevares pa et keligt, tort sted. Skal opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Advarsler og forholdsregler

Bortskaf uktet, hvis emballagen er beskadiget eller viser tegn pa kontaminering.
Ma ikke anvendes til patienter med kendt overfalsomhed over for parabener.

For at undga kontaminering af beholdernes spidser, ber disse ikke komme | kontakt
med patienten, personalet eller instrumenterne.

Péafer Parker Laboratories Ultralydsgel pa transduceroverfladen og ikke

direkte pa patienten.

ledning | genopfyldning af dispenserflasker
\Rhejferer tll?:lhgklhlltﬁ?emln?sllnjer inden du genopfylder fra starre beholdere.
MN&r &n dlspenurﬂaske opfyldes, skal flaskehalsen og dispenserspidsen
afterres med isopropylalkohol eller et desinficeringsmiddel af hospitalskvalitet,
sasom Prolex Desinficeringsservielter, umiddelbart inden genopfyldning.
Genanvanddlge beholdere ber vaskes | varmt saebevand, skylles og terres
{aggdlgt inden de genapf{ldes
n anvendes isopropylalkohol eller et desinficeringsmiddel af hospitalskvalitet,
m;om Protex™ Desinficeringsservietter, til at rengere d| serflaskerne.
Genopfyld kun produktet | dispensere med korrekl maerkning og angivelse
af partinummer,
Genanvendelige flasker bar maerkes med genopfyldningsdatoen, og derefter
bortskaffes efter én maned.
Revnede eller beskadigede l’laskar hsr bortskaffes ejeblikkeligt.
Genanvendelige flasker bar fyldes undervejs. Indholdet ber opbruges
forst, eller resterende gel bar mﬂes inden ge Idning.



m Aquasonic® 100 -ultradénivaliainegeeli
Aquasonic CLEAR® -ultradénigeeli
SCAN®-ultradanigeeli
Kéyttéohjeet:

Kuvaus
A%uaaumn 100 -ultradéniviliainegeeli, Aquasonic Clear -ultradénigeeli

AN ultradénigeell (Parker Laboratories -ultra&énigeeli) ovat steriloimattomia,
vesiliukoisia ja tahraamattomia geelejd, jotka on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen’
kéyttddn ja joita kiytetddn kaikkien kaupallisesti saatavilla olevien
ultradanilaitteiden kanssa.

Kéyttbaiheet

Parker Laboratories -uluaﬂﬂnl?eelud voidaan kayttaa vahingoittumattomalle,
rikkoutumattomalle iholle kille potilaille tiloissa, joissa on vahainen
ristisaastumisen riski. Tyhja levitinpullo on havitettav, kéiytin jélkeen.

Uudelleensrn&s.ﬂulnﬁltﬂ a uudelleen mreltﬁ\né levitin ullqa (tuotenumerot 01-50,
03-50, 03-54, 11-28 ja 11-28s) kéyte vﬂhﬂbaen r&)alilallla ldn‘nenpllebaﬂ,
otka suoritetaan miualla kum akuutin hoidon tiloissa. Noudata liitteena olevia

yitdohjeita tai sairaalasi kdytantoa, jos se on erilainen.

Vasta-aiheet

Monikaytidpakkauksissa oleva Parker Laboratories -ultradénigeeli on tarkoitettu
ainoastaan ulkoiseen kayttdon, ek sita saa kayttaa

invasiivisissa toimenpiteissa, joissa laite tydnnetdén kudoksen |&pi, esim. neula
aspiraatiossa, neulan sijoittamisessa, koepalan ottamisessa kudoksesta tai
muissa kirurgisissa toimenpiteissé.

rikkoutuneella iholla tai sen 13helld, kuten tuoreessa leikkauskohdassa tai
avoimessa haavassa, tehtivissa toimenpiteissa

potilailla, joilla on immuunipuutosta tai joita hoidetaan immunosuppressiivisesti
vastasyntyneilla tai kriittisesti sairailla lapsipotilailla

limakalvoilla

kriittisesti sairailla potilailla tai potilailla, joille suoritetaan kosketus-, ilma- tai
pisaratartuntaa koskevia varotoimia.

Siilytysolosuhteet
Sailytettava kuivassa ja villedssa paikassa. Sailylettdva poissa suorasta
auringonvalosta.

Varoitukset ja varotoimet

Havita tuote, lEm; pakkaus on vahingoittunut tai saastumisesta on merkkeja.

Ala kéyta potilaille, joiden tiedetdan olevan herkkia parabeeneille.

Saastumisen valtiimiseksi sailididen kérjet eivit saa joutua kosketukseen potilaan,
henkilbkunnan tai instrumenttien kanssa.

Annostele Parker Laboratories -ultradénigeelid anturin pinnalle, 813 suoraan
potilaaseen.

Levitinpullojen uudelleentayttdohjeet

Tutustu sairaalan kéytantdon ennen kuin teet uudelleentaytdn sailidsta.

Kun téytat levitinpulloja uudelleen, pyyhi pullonkaula ja levittimen karki
isopropyylialkoholilla

tai sairaalaluokan desinficintiaineella, esimerkiksi

Protex ™-desinfiointipyyhkeilld, juuri ennen tayttamista.

Uudelleenkaytettivat sailiét on pestiva kuumalla saippuavedelld, huuhdeltava ja
kuivattava perusteellisesti ennen uudelleentayttoa

Isopropyylialkoholia tai sairaalaluokan desinficintiainetta, esimerkiksi
Protex-desinfiointi ﬂyhkeilﬂ, voi kayttaa levitinpullojen puhdistamiseen.

Téyta tuotetta uudelleen ainoastaan vastaavasti merkittyyn levitinpulloon ja
merkitse se erdnumerolla.

Uudelleen taytettdviin pulloihin on merkittdva tayttépaivamadra ja ne on hdvitettdva
kuukauden kuluttua.

Halkeilleet tai vahlrlngniﬂuneel pullot on hévitettdva valittémasti.

Uudelleen ta pulloja gl saa léydenléé Sisaltd on kaytettdva tai jaljella oleva
geeli on havitettiva ennen uudelleentayttoa.

@ Aquasonic® 100 Ultrasone overdrachisgel
Aquasonic CLEAR® Ultrasoongel
SCAN ® Ultrasoongel

Gebruiksaanwijzing:

m"&umm Aguasonic Clear Ulrasocongel en SCAN
Aqllmsomgel mmuﬁmmnm«m hwamrm
niehiekloendegeksdbmsmaﬂuwumndiggebnin hadoeummallelnde
handel verkrijgbare ultrasoonapparaten kunnen worden

Ultrasoongel mmmmﬂmgemm intacte, ongeschonden huid
mﬁmﬁmhﬁmmmmmm%MML
Werp de lege verpakding na gebruik weg.

%gummmmmwwmmmmm 03-50, 03-54,
-28en voor gebruik bij patiénten en procedul
hsmlhgenm%ﬁmmmg ugugdebig&ehmngemhmmjzu‘ngdhaplm
van uw insteling indien dat anders is.

Contra-indicaties
Parker Laboratories Ultrascongel in de verpakki ng“mn'ﬂemxdlg gebruik is uitshuitend

uitwendig gebruik worden
mmmmm :;tnhdmﬂl neefsgapﬂntmuh-naddasphm
naaldiokakisatie procedures.

mviiezen
emstig zieke patenten of patiénten die onderhevig zin aan voorzorgsmaatregelen in
mndmm&amldwammmddnpggua

Opslagcondities
Op een koel droge plaats bewaren. Veerwijderd houden van direct zonlicht

€n voorzorgsmaatregelen
Werp het product weg als de verpakking beschadigd is of als er lekenen van contaminatie: zijn.
Niet ken bekend is da
c:‘mgahru h!pménhnwaa.rvm t 2j gevoelig zijn voor

moﬂlru tuiten van de reservairs niet in contact kamen
mdepaliém, he'tpersmeeid
Laboratories Ulrasoongel aan op het opperdak van de transductor en niet
npdepauénr_

Aanwi voor het navullen van de doseerflessen

Raad het beleid van uw instelling voordat u navult vanuit een grootverpakking.

Voor het navullen van doseerflessen veegt u viak voor het bijvullen de flessenhals en

mdnseﬂﬁpmxmwmnm met isopropylalcohol of een desinfectiemiddel van ziekenhuiskwaliteit
5

WEQQEWOrpen.
Hethmlld:areﬂemenmngmnﬂaangaudmﬂen De inhoud moet helemaal
opgemaakt worden of overgebleven gel moet vodr het navullen worden weggeworpen.



m Aquasonic® 100 ultraljudsgel
Aquasonic CLEAR® ultraljudsgel
SCAN® ultraljudsgel
Bruksanvisning:
Beskrivning

Aguasonic 100 ultraljudsgel, Aquasonic Clear ultraljudsgel och SCAN uIlraIAudsgel
hParker Laboratories ultraljudsgel) &r osterila, vattenldsliga geler som inte lamnar

dckar som endast &r avsedda for utvirtes bruk och kan anvindas med alla
kommersiellt tillgangliga ultraljudsenheter.

Indikationer for anvéndning

Parker Laboratories ultraljudsgel kan anvandas pa intakt, oskadad hud och pa alla
atienter pa inrdtiningar dér korskontaminering ar en minimal risk. Kassera den
mma behallaren efter anvéndningen.

Péfylibara behallare och pafylibara dispensers (produktnummer 01-50, 03-50,
03-54, 11-28 and 11-28s) ska anvéndas pa lagriskpatienter och fér procedurer
pa inréttningar for icke-akut vard. Folj den medféljande bruksanvisningen eller
din inréttnings foreskrifter, om de skiljer sig at.

Kontraindikationer

Parker Laboratories ultraljudsgel, i flergAngsférpackning, &r endast avsedd fir
utvartes bruk och ska inte anvandas vid:

Invasiva ingrepp dér en enhet fors in genom vavnaden, t.ex. nalaspiration,
nallokalisering, vavnadsbiopsi eller kirurgiska ingrepp.

Procedurer pa eller néra skadad hud, som ett operationsstalle eller Gppet sar.
Patienter med immundefekt eller som genomgar immunsuppressiv behandling.
Neonatala eller kritiskt sjuka pediatriska patienter.

Slemhinnor.

Kritiskt sjuka patienter eller patienter med kontakt-, luftburen eller
droppéverféringsbaserad infektionskontroll.

Lagringsférhallanden
Férvaras svalt och torrt. Forvaras utom réckhall for direkt soljus.

Varningar och sikerhetsforeskrifter

Kassera produkten om fdrpackningen &r skadad eller om det finns tecken

pa kontaminering.

Anvands inte pa patienter med kand kénslighet for parabener.

Fir att undvika kontaminering ska behallarnas spetsar inte komma i kontakt
med patient, personal eller instrument.

Agplloa ra Parker Laboratories ultraljudsgel pa transduktorns yta och inte direkt
pa patienten.

Anvisningar fér pafylining av dispenserflaskor

Konsultera din inrdttnings foreskrifter fore pafylining fran storbehallare.

Vid pafylining av dispenserflaskor ska flaskhalsen och dispenserspeltsen torkas
av med isopropanol eller ett sjukhusklassat desinfektionsmedel, som Protex™
desinfektionsdukar, direkt fore pafyliningen.

Ateranvéndbara behallare ska tvattas | varmt tvalvatten, skdljas och torkas
noggrant fére pafylining.

Isopropanol eller et sjukhusklassat desinfektionsmedel, som Protex
desinfektionsdukar, kan anvéndas for att rengéra dispenserflaskorna.

Fyll endast pa med produkt | den dispenser som &r ratt mérkt, och mark den
med satsnumret.

Ateranvéndbara flaskor ska méarkas med pafylinadsdatumet och sedan kasseras
efter en manad.

Spruckna eller skadade flaskor ska kasseras omedelbart.

Ateranvéndbara flaskor ska jnte fyllas pa efterhand. Innehallet ska forbrukas,
eller aterstiende gel kasseras, fore aterfylining.

e Aguasonic® 100 Zehé Meraboong Ymeprxwy
Aguasonic CLEAR® Zehd Ymepriyuwv
SCAN® Zeht Ymepryuy
Odnyieg Xphong:

Mepr

T:‘E:mgaboan; umepfxwy Aguasonic 100, To eAé umreprxwy Aguasonic Clear
kai 1o {ehé umreprixwy SCAN (ZeAé umrepriywv Tng Parker Laboratories) eivai pn
oteipa, ubpobahutd (EAE mou Gev Aaméﬁuv ka1 1a omola mpoopifovial yia eEwTEpike
¥pfon pove Ka yproigoTroiodvTal e ¢ T OUOKEUES UTTEPrXWwY TTou SiatiBevial

OT0 EPTIOPIO.

Evb::ing Xphong

To ZeAt umrepfiywy g Parker Laboratories pmopei v?lchnmumralnﬂai TE avETIaPo,
un :.E pévo Bépua kal o GAOUG TOUG aol :veE OF KEVTPa GTIOU N empehuvarn) Bev
armoteAel IdIaiTEpn avnouyia. ATToppIyTE To KEVO UETPIKG BOXEID PETA TN ¥Pron.

Ch nﬂmtn‘r: ETTaVOTTA Kol Ta mmrlhla%w;n a doogopeTpikd Soyeio (apBuoi
s} €

npoidvrog 01-50, 03-50, 03-54, 11-28 km 11- van karaAhnha yia xprion oe
aoBeveig kal EMepPaotig yapunhol kKivBUVOU O KEVTPA Ln ETTE ag TepBakyng.
Axoho ?m‘ T, EowkAEIOPEVES 0Bnyieg Xpriong f 1o Tpwn Tou KEVTpOU 0ag,
el Slapepel.

AvTevBeifen

To {eAé umepriyun g Parker Laboratories, oe ouokevadia mohhamhuw yprigewy,
mpoopiferal yia eEWTEpIKD an povo kol Sev TTRETTE va XPNOIPOTTOIETON OF:
Omoadimore emepPankn diadikaoia katd Trv omola pia agn SwrTEpVAE Tov
I0Ta, 11X, avap| n WE Behdva, eviomouog Pe Behdva, Browia iotwv ) Ghheg
EIpOUpYIKEG ETTERBATEIC.

ol ’rrrmz Biadikaoia oe ) kovid oe Blappnypévo dépua, Omwg éva anyeio
TTou YeipoupyiBnke mpoogara ) Eva avoryTo Tpadua.
AcBevelg pe avogoaverdpkea  utd avoookataataknikl Bepareia.
Neoyva 1) Bapia dppwaroug Traidiarpikols aoBeveis.
Bhev ug.
Bamd ap wu";mug aoBeveig 1 aoBeveig mou T uhdooovral amd pkpdfia
Tou PETadIBoVTaN PE TRV ETTGpH, PE Tov adpa 1) JE oTayovidia.

EuvBrikeg AmroBrikeuong
Na guAdooeTal OE EpO yuwpo Ywpis vypaoia. Na guMooera pakmd and
10 GUECO PG Tou fAoU.

Mpo&idorroifoeig kai MpopuAdgeig

}\rro? iyte To mpoidv edv n ouokewadia e umroatel nuia f umdpyouv
evBEeIEEIG pohuvOnG.

Na pn xpnoipomoleita ot aoBevelg pe ywwoth euaioBnoia ota parabens.
Mpog amoguyr poluvang, Ta oTduia Twy TEpIEXTWY Sev pémel va Epyovim oe
eTTagi pe Tov aoBevi|, 10 TIPOCWITIKG f) Ta EpyaAEia.

AmhwaTe 1o (eMd umepriywy g Parker Laboratories atnyv emigdveia Tou
petarporréa, oy ameuBeiag atov aoBevr.

O& I:&Emwwhﬁpm Twv Aogoperpikwy Mrakiv
Eu;“%u UTEITE TV TTOMITIKF) TOU KEVTPOU OIGG TTPIV ETTGVATIANPUWOETE T (idAn
Frro T peyd, ouqn:uuuia,ﬁw e oxihe , b ok

i1 v ETMavVaTTANPWOETE T OPETPI . OKOUTTIOTE TO Aai
Kl To ﬁoaounplnxo umum':; HE nonlij'r p-gnuilsn u.\inohn fl anohuua#mﬁmg e
VOOOKOPEIKNG Katnyopiag, dmwe Ta amolpavnikd pavinhdakia Protex™,
?jltowg mpiv amd mv arravumll_mm:rn.

| £TTAVaY PROIPOTIOINOINOI TIEPIEKTEG TIPETTEN v TTAUBOUV PE Kautd vepd kal
oarodw, va EemAuBoly ka va aTEyvwoouy TEAEIWG Tipv ammd Ty eravandpuar).
Ma Tov kaBapiopd Twy SocopETpiKwY @iahiuv PTTopEl va ypnoipoTronBel
ICOTTPOTTUAIKS aAKOGAN ) ATOAUPAVTIKO VOOOKOUEIGKNS KaTnyopiag, OTwe Ta
arcAupavTikd pavrnAakia Protex.
FepioTe pe To Mpoidv pévo Tn Boooperpmr GidAn pe TNV avtioTon eTikéTa Ko
ONUEILTTE OE auTr Tov apiBud mapridag.
Ing emravaypnopotromoipes graeg Ba mpéme va onuEvETa llmltpﬂl-ll'l'u'lﬂ
n.&bﬁpmun-g Kol aTn GuvEXEID 1) @IGAN va aTropplTITETON PETA T Eva prjva.
O gicthe, Tiow ExOUV pOIoE r) uTTooTel omiosaliTioTe Jnjia ke va .
Mn yepicete ng emavaypnopomonoipes giaeg twe emdvi. To mepieydpevo mpémel
va katavahwlel, Siapopenika 1o {eAE ou Exei amopével Ba TTpéTEl va amoppipBel
TRV aTrd TNV ETTOVATTAN pWaT.
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Az Aguasonic 100 ultrahang transzmisszids gél, az Aguasonic Clear ultrahang gél
és a SCAN ultrahang gél (Parker Laboratories ultrahang gél) nem steril, vizben
old6dé és nyomot nem r.agl?lm él, mely kizérolag kilsdleges hasznalatra ajanlott
és a kereskedelemben kaphato dsszes ultrahangos készillékkel hasznalhatd.

Felhasznalasi javallatok

A Parker Laboralories ullrahangk &l érintetlen, fel nem nyitott bérfellileten
hasznalhato olyan létesitmények betegein, ahol a keresztfertdzes kockazata
minimalis. Hasznalat utdn az lres adagoldt dobja el.

Az Gjratéitd taroldk és djratéithetd ada%nlék (termékszamok: 01-50, 03-50, 03-54,
11-28 és 11-28s) alacsony kockazatd alaﬂaken s nem sﬁrgﬁssé.?I ellatast
wéqzﬂ intézményekben kivitelezelt eljdrasok soran haszndlanddk. Kovesse a
mellékelt hasznzlau Utmutatasokat vagy az intézménye protokolljat, amennyiben
az kilbnbézik ettdl.

Ellenjavallatok

A tobbszori felnasznalasra szolgald kiszerelés( Parker Laboratories ultrahang gél
Irilzérﬁlﬂg kilsdleges hasznalatra szolgal, felhasznalasa a kivetkezd esetekben
tilos:

Barmilyen invaziv agﬁras, amely soran eqy készlléket a szdvelen at kell vezetni,

pl. ti seqgitségével thriénd megcsapolas, L segitségével torténd lokalizacio,

sziivetbi c;pez , vagy mas sebészeti eljardsok.

Barmely felinyitott borfellleten vagy annak kizelében végzett eljaras soran, mint
éldaul friss sebészeti helyszin vagy nyilt seb.

bmmunlk'nién}r{:éan szanvadﬁy vagy immunrendszert elnyomd kezelésben részesiild
setegek esatén.

Ujsglﬁnek vagy kritkusan beteg gyermekgyogyaszali paciensek esetén.

Nyélkahargak esetén.

Kritikusan beteg paciensek vagy olyan betegek eselén, akiknél érintkezés utjan,

légi aton, illetve cseppfertdzés utjan terjedd eldvigyazatossag van érvényben.

Tarolasi feltételek
Hivds, szaraz helyen tarolja. Kézvetlen napfénytdl tartsa tavol.

Figyelmeztetések és ovintézkedések
Ha a csomagolés sériilt, vagy szennyezbdésre utald egyértelmil jelet fedez fel,
dobja el a termeket.

- . - -

-

Ne hasznalja olyan betegek esetén, akiknél a parabenekre vald érzékenység ismert.

A mnnéysaﬁdés elkerlilese érdekében a tarold cslcsa ne érintkezzen a beleggel,
aszem I{zat tagjaival vagy az eszkozokkel.

A Parker Laboralories ultrahang gélt Atalakits fellleten alkalmazza, ne pedig
kézvetlenill a betegen.

Az adagold palackok djratdltésére vonatkozé Gtmutatas

A nagy kiszerelés( tarolobdl vald djratdités eldtt tajékozodjon az intézménye
idevonatkozo eljarasmodja feld.

Az adagold palackok Ujratbitéséhez kbzvetlenll a megléités eltt térdlje le a palack

nyakat és az adagold cstcsat izopropil-alkohollal vagy a korhaz altal osztalyzott
ferttlenitdvel, mint példaul Protex™ ferttlenitd tériovel.

Az UjratGltés elétt az ujrahasznalhatd taroldkat forrd szappanos vizben meg kell
maosni, el kell Bbliteni, és alaposan meg kell szaritani.

Az adagold palackok lisztitdsahoz hasznalhat izopropil-alkoholt vagy a kérhaz altal
osztalyzott fertGtlenitt, mint példaul Protex fertGtlenitd tordt.

Aterméket kizardlag megfelelden felcimkézett adagoloba tbltse, és készletszammal
lassa el azt.

Az ajrahasznalhatli palackokon fel kell tintetni a feltdités datumat; egy honap

eltel | el kell dobni.

A megrepededt vagy karosodott palackot azonnal el kell dobni,

Az Ujrahasznalhalo palackban lévd gélre nem szabad utantdlteni. Ujratdltés elétt a
teljes tartalmat fel kell hasznalni, vagy a maradék gélt el kel tavolitani.

@ Zel transmisyjny do USG Aquasonic® 100
Zel do USG Aquasonic CLEAR®
Zel do USG SCAN®
Instrukcja stosowania:

is
gzrl transmis “yflo usG Aéuasnnlc 100, Zel do USG Aquasonic Clear oraz Zel
do USG 5 (Zel do USG Parker Laboratories) to ni:}ahwa. rozpuszczalne
w wodzie i niebarwigce 2ele, przeznaczone wylgcznie do zastosowania
zewnelrznego | do s ania ze wszystkimi dostepnymi w handlu
ultrasonografami.

skazania do stosowania

| do USG Parker Laboratories mo2e by¢ stosowany na nienaruszonej,
niepopekane| skorze | u wszystkich pacjentdw w placéwkach, w kldrych
zagrozenie zakaZzeniem krzysuwym jest minimalne, Po uZyciu naleZy wyrzucié
puste opakowanie.

Pojemniki uzuqelnlaj‘ e oraz napelniane dozowniki (numery produkiéw 01-50,
03-50, 03-54, 11-281i 1-.]!85 s3 przeznaczone do uzytku u pacjentdw niskiego
w pla

ka | w zabiegach kach nie intensywnej opieki. Nal rzesirzegac
?;l;czclmu;ch wl:ga dotyczgeych stasmma Itb%kmélm:czlx gmmanm
placowki, jesli sig ro2nig.

ciwwskazania

| do USG Parker Laboratories w opakowaniu uniwersalnym przeznaczony
jest wylgcznie do zastosowania zewngtrznego i nie moze byé stosowany w
nastepu ﬁych przrpadkach:
. wsaellc zabiegi inwazyjne, w kiérych urzgdzenie przechodzi przez tkankg, np.
aspiracja igla, lokalizacja iglq, biopsja tkanki lub inne zabiegi chirurgiczne.
Wszelkie zabiegi na uszkodzone) skdrze lub w poblizu niej, takie jak miejsca
$wieZo po zabiegach chirurgicznych lub otwarte rany.
Pacjenci z niedoborem odpornosciowym lub przechodzgey leczenie
imm unasuf:rasyjne_
Moworodki lub powaznie cherzy pacjenci pediatryczni.
Blony Sluzowe.
Powatnie chorzy pacjenci lub pacjenci oh]:ci $rodkami ostroznosdci przed
chorobami przenoszonymi przez kontakt, drogg powietrzng lub kropelkows.

\F:umrunkl p'ngm h nl.i h iejscu. P h ¢ z dala od
r. ac w chilodnym i suc miejscu. Przechowywac z dala o
bazpnémw promieni ;Ioﬁm. y

OstrzeZenia | srodki ostroZnosci
Wyrzucié produkt, jesli opakowanie jest uszkodzone lub widoczne sg slady
zanieczyszczenia,
Nie uzywac u pacjentéw uczulonych na parabeny.
Aby unikngt zanieczyszezenia naley uwazac, a{w korfcdwki pojemnikdw nie
dol ne? c&a}nla ersonelu lub narzedzi.
NaloZy g US& Parker Laboratories na powierzchnig przetwornika, a nie
bezposrednio na pacjenta.
Wskazowki dotyczgce napelniania butelek dozownikéw
Przed napeinieniem 2 pojemnikéw zbiorczych nalezy zapoznat sie z politykg
obowigzujaca w placowce,
W [:rzrzyfad naEglnlania butelek dozownikow nalezy tuz przed nagehienlem
wyltrzec szyjke | koncowke dozownika alkohalem Iznfmpyrawyrn lub Srodkiem
dezynfekujacym klasy szpitalnej, takim jak sciereczki do dezynfekcji Protex™.
Pojemniki wielokrotnego u2ytku nalezy przed Fonawnym napeinieniem umyc w
B%ram} wodzie z n&k em, wym.a(; i dokladnie wysuszy¢.

czyszczenia bu dozown mozna uzyt alkoholu lub Srodka
dazynlakwuﬂqaa o klasy szpitalnej, takiego jak Sciereczki do dezynfekcji Protex.
Produkt awrg?, wylgcznie do wiasciwie oznaczonych dozownikdw | oznaczyt je
numerem .
Na butelkae:?m wiglokrotnego uzytku nale2y zapisac date napeinienia, a nastgpnie
ga uplywie miesigca nalezy je w{lrzu:hﬁ.

opgkane lub uszkodzone butelki nale2y niezwlocznie wyrzucic.

NIE w%ng dopeiniac butelek wielokrotnego uzytku. Zawartos¢ nalezy zuzyé
calkowicle, badz niezulyty el nalezy wyla¢ przed ponownym napeinieniem.
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